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Contexte

Le défibrillateur automatique implantable (DAI) fait, 
depuis des décennies, partie intégrante du traitement 
des arythmies cardiaques malignes et de la prévention 
de la mort cardiaque subite. Les tachycardies ventricu
laires et les fibrillations ventriculaires sont détectées 
par l’appareil, puis corrigées par le biais de différents 
mécanismes («overdrive pacing», cardioversion et dé
fibrillation). Les indications de prévention primaire et 
secondaire de l’implantation d’un DAI sont définies 
dans les recommandations européennes actuelles [1]. 
Au vu des coûts élevés de ces dispositifs et des risques à 
longue terme non négligeables, tels qu’infection du ma
tériel, déplacement des électrodes et choc inapproprié, 
il s’avère judicieux de poser l’indication avec retenue et 
de manière strictement basée sur l’évidence.
Il existe néanmoins des situations cliniques dans les
quelles le risque de mort cardiaque subite est fortement 
accru, mais soit l’implantation d’un DAI n’est pas encore 
recommandée soit il faut trouver une solution pour 
compenser l’explantation du DAI (par ex. en cas d’en
docardite avec atteinte du DAI); dans d’autres situations, 
le risque ne peut pas encore être évalué. Le gilet défi
brillateur portable (GDP) fait office de solution d’appoint 
jusqu’à ce qu’une stratification adéquate du risque cli
nique ait eu lieu et que le patient soit éligible à l’im
plantation d’un DAI, qu’il soit transplanté ou que l’af
fection cardiaque se soit résolue (un DAI n’étant alors 
pas indiqué).

Aperçu technique et pratique clinique 
quotidienne

Actuellement, un seul GDP est autorisé (LifeVest®, ZOLL® 
Medical Corporation). Le dispositif peut être commandé 
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Les défibrillateurs implantables ont fait leurs preuves dans le traitement des aryth
mies cardiaques malignes. Il existe néanmoins des situations dans lesquelles l’im
plantation d’un défibrillateur s’avère moins pertinente d’un point de vue clinique 
ou n’est pas encore préconisée par les recommandations actuellement en vigueur. 
Dans ces situations, le gilet défibrillateur portable confère une protection contre la 
mort cardiaque subite.

par les médecins traitants via un formulaire en ligne 
(http://lifevest.zoll.com/chfr/medicalprofessionals/
howorderlifevest/). Le formulaire sert en même 
temps de demande de garantie de prise en charge des 
coûts par la caissemaladie. Après l’envoi du formu
laire, un rendezvous est convenu pour l’équipement et 
la formation du patient, tâche qui est assurée par un 
collaborateur de ZOLL® lorsque le patient est encore à 
l’hôpital.
Le GDP est composé de deux parties (fig. 1 et 2); le gilet 
qui peut être porté sous les vêtements est disponible 
en différentes tailles. Il contient des électrodes inté
grées pour l’enregistrement ECG et des électrodes de 
défibrillation libérant un gel. Le moniteur est com
parable à la batterie d’un DAI et renferme la batterie, le 
circuit électrique, le condensateur, ainsi que le pro
gramme de détection et d’enregistrement des aryth
mies (fig. 3).
Les patients ont pour consigne de porter le GDP jour et 
nuit, l’objectif étant d’obtenir une protection la plus 
continue possible. Deux batteries, que les patients 
peuvent remplacer euxmêmes, sont mises à disposition 
(la durée de charge des batteries est d’env. 3,5 heures). Le 
gilet en soi peut sans problème être lavé à la main. Il 
convient de signaler que l’un des motifs les plus fré
quents de faible adhérence thérapeutique est le confort 
de port souvent médiocre. Cet aspect est un problème 
fréquent en particulier chez les personnes minces.
La détection des arythmies s’effectue via un algorithme, 
qui se base sur des fréquences de tachycardie program
mables et sur la morphologie de l’ECG. En cas de détec
tion d’une arythmie, des alarmes, sous forme de signal 
sonore et de vibrations, se déclenchent de manière 
 séquentielle. Si le patient est conscient, il peut éviter 
activement la délivrance d’un choc en appuyant sur 
deux boutons situés sur le moniteur. S’il n’appuie pas 
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sur les boutons et si l’arythmie persiste (par ex. en cas 
de syncope), les électrodes libèrent le gel conducteur et 
la défibrillation (choc biphasique, programmable de 75 
à 150  J) a lieu env. 30 secondes après la détection de 
l’arythmie. Plusieurs délivrances de chocs sont certes 
possibles, mais le gilet devrait néanmoins être changé 
le plus rapidement possible afin de remplacer le gel 
 libéré. Il convient de noter que le GDP ne permet d’over-
drive pacing ni en cas de bradycardies ni en cas de tachy
cardies [2]. Il faut expliquer aux patients qu’en cas 
d’alarme ou de délivrance d’un choc, ils doivent appeler 
l’ambulance et se rendre à l’hôpital le plus proche.
Lorsque le dispositif détecte une arythmie, cette der
nière est enregistrée comme un «évènement». Grâce à la 
fonction de télémétrie intégrée, tous les évènements 
sont transférés et téléchargés sur le «LifeVest® Network», 
et l’équipe médicale en charge du patient reçoit des 
emails contenant les évènements enregistrés.
Voyager avec GDP constitue un aspect particulier. 
Lorsque les patients portant un GDP planifient un 
voyage (en avion), ils doivent contacter ZOLL® pour ob
tenir les documents de voyage. En fonction de la desti
nation, il n’y a pas d’assistance sur place, et il est alors 

Figure 1: Représentation graphique du port d’un gilet défibril

lateur portable. © ZOLL CMS GmbH, avec l’aimable autori

sation de ZOLL® Medical Corporation (source: http://lifevest.

zoll.com/de/presse/bildmaterial).

Figure 2: Représentation graphique d’un gilet défibrillateur 

portable avec les électrodes libérant du gel (deux surfaces 

grises) et le moniteur (à la fois batterie). © ZOLL CMS GmbH, 

avec l’aimable autorisation de ZOLL® Medical Corporation 

(source: http://lifevest.zoll.com/de/presse/bildmaterial).

Figure 3: Enregistrement par le gilet défibrillateur portable (la ligne du rythme est repré

sentée raccourcie). Après extrasystoles ventriculaires répétées, une tachycardie ventri

culaire survient. La cardioversion en rythme sinusal est obtenue avec un choc unique.
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uniquement possible de contacter la ligne d’assistance 
téléphonique joignable depuis partout dans le monde 
en cas de difficultés techniques. Au même titre que les 
porteurs d’un stimulateur cardiaque ou d’un DAI, les 
patients reçoivent un certificat LifeVest® afin qu’ils 
n’aient pas besoin de se soumettre aux contrôles des 
détecteurs de métaux.

Indications

Les recommandations actuelles de la Société Euro
péenne de Cardiologie («European Society of Cardio
logy» [ESC]) préconisent le GDP dans certaines indica
tions précises, avec un faible niveau de preuves (tab. 1) 
[1]. Dans la pratique, il existe trois scénarios dans les
quels les GDP sont pertinents: 
1. L’implantation d’un DAI est bel et bien indiquée, 

mais ce dispositif ne peut pas (encore) être implanté, 
voire doit être explanté;

2. Le patient présente un risque d’arythmie temporai
rement accru;

3. La situation clinique actuelle ne permet pas encore 
une stratification définitive du risque pour détermi
ner si l’implantation d’un DAI est indiquée.

Infections associées aux DAI ou aux dispositifs 
de défibrillation-resynchronisation cardiaque
En cas de mise en évidence d’une infection qui touche 
également directement le dispositif (endocardite, in
fection de la loge) chez les porteurs d’un DAI ou d’un 
dispositif de défibrillationresynchronisation (CRTD), 
il est indispensable non seulement d’initier un traite
ment antibiotique mais également de procéder à l’ex
plantation de tout le système (batterie et électrodes) 
[3]. L’antibiothérapie doit être prise durant 10–14 jours 
en cas d’infection de la loge et durant 4–6 semaines en 
cas de mise en évidence d’une bactériémie en tant que 
signe d’une endocardite. Dans ces cas, l’antibiothérapie 

peut également se dérouler en ambulatoire, avec le 
port d’un GDP comme solution transitoire jusqu’à ce 
qu’un nouveau DAI puisse être implanté.

Candidats à une transplantation cardiaque
Les patients souffrant d’insuffisance cardiaque sévère 
qui sont mis sur liste d’attente pour une transplanta
tion cardiaque ont souvent besoin d’une implantation 
de DAI en prévention primaire ou secondaire. Cette 
 intervention comporte néanmoins des risques et est 
onéreuse. Un GDP peut être utilisé comme solution 
transitoire dans certains cas sélectionnés. Il convient 
néanmoins de garder à l’esprit que la mort cardiaque 
subite chez les patients souffrant d’insuffisance car
diaque terminale (c.àd. NYHA IV) est plus souvent la 
conséquence d’asystolies ou d’une dissociation électro
mécanique que de fibrillations ventriculaires ou de 
 tachycardies ventriculaires. Le GDP peut toutefois uni
quement corriger les tachycardies ventriculaires ou les 
fibrillations ventriculaires par cardioversion ou dé
fibrillation.

Cardiopathie ischémique avec fonction 
 ventriculaire gauche diminuée
Les patients avec cardiopathie ischémique et fonction 
de pompe ventriculaire gauche réduite (fraction d’éjec
tion ventriculaire gauche [FEVG] <35%) présentent, 
dans les suites immédiates d’un syndrome coronarien 
aigu ou d’une revascularisation (angioplastie percuta
née ou chirurgie de pontage coronaire), un risque tem
porairement accru de décès par arythmie. Sur la base 
des études MADITII et SCDHeFT, l’ESC recommande 
l’implantation d’un DAI en prévention primaire au plus 
tôt 6 semaines après un évènement ischémique ou 3 
mois après une revascularisation réussie, si la FEVG ne 
s’améliore pas malgré un traitement médicamenteux 
adéquat [1,  4,  5]. Toutefois, des évènements aryth
miques surviennent aussi fréquemment durant cette 
phase aiguë, raison pour laquelle un GDP pourrait être 
potentiellement bénéfique. En cas d’amélioration de la 
FEVG, il est possible de renoncer à l’implantation d’un 
DAI. Le bénéfice du GDP dans cette indication a été éva
lué dans l’étude VEST, qui a été présentée récemment 
(congrès 2018 du «American College of Cardiology», pas 
encore publiée). Cette étude randomisée et contrôlée a 
en premier lieu évalué le taux de mort cardiaque subite 
au cours des 90 jours suivant un infarctus ischémique 
chez les patients avec une FEVG <35% en cas d’utilisa
tion d’un GDP par rapport à un groupe contrôle n’utili
sant pas de GDP. Le critère d’évaluation primaire s’est 
révélé négatif, puisqu’aucune réduction de l’incidence 
de la mort cardiaque subite n’a été observée avec le 
GDP par rapport au groupe contrôle.

Tableau 1: Recommandations de la «European Society of Cardiology» (ESC) relatives 
au gilet défibrillateur implantable (d’après [1]).  
Degré de recommandation IIb = peut être envisagé.

Recommandation
Degré de recom-
mandation

Fonction de pompe du ventricule gauche réduite, avec risque 
 temporairement accru de décès arythmogène, et sans indication 
d’implantation de DAI/ CRTD (par ex. transition en attendant la 
transplantation cardiaque ou l’implantation d’un DAI, cardiomyopathie 
du péripartum, myocardite active et arythmies)

IIb

<40 jours après infarctus myocardique chez des patients sélectionnés 
avec risque potentiellement accru d’arythmies malignes (par ex. revas
cularisation incomplète, dysfonction préexistante du ventricule gauche, 
arythmies potentiellement malignes 48 heures après un  infarctus)

IIb

DAI = défibrillateur automatique implantable, CRTD = «cardiac resynchronization therapy defibrillator»
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Cardiomyopathies non ischémiques 
 nouvellement diagnostiquées
En cas d’insuffisance cardiaque de diagnostic nouveau, 
il convient en premier lieu de rechercher l’étiologie. Si 
celleci est de genèse non ischémique (par ex. cardio
myopathie dilatée, myocardite, cardiomyopathie du 
péripartum), il est nécessaire d’établir un traitement 
de l’insuffisance cardiaque selon les recommandations 
de l’ESC et de traiter l’étiologie si possible de façon cau
sale [6]. Dans nombre de ces cas, et notamment en cas 
de tachycardiomyopathie mais aussi de myocardite 
avec fonction de pompe réduite et charge arythmique 
potentiellement dangereuse, une nette amélioration 
de la FEVG survient le plus souvent en l’espace de 
quelques semaines à quelques mois. Selon les recom
mandations actuelles, chez les patients atteints de car
diomyopathie non ischémique, l’implantation d’un 
DAI en prévention primaire est indiquée au plus tôt 
après 3 mois [1]. Parmi ces patients, on ne sait pas en
core avec précision quels sont ceux chez qui un trai
tement transitoire par GDP peut être réellement bé
néfique. Un aspect intéressant dans ce contexte a été 

examiné dans l’étude PROLONGE. Dans cette étude, 
chez les patients éligibles pour un DAI, une protection 
par GDP pendant plus de 3 mois a renforcé le traitement 
de l’insuffisance cardiaque. Chez 33% de ces patients, la 
FEVG s’est améliorée de telle façon qu’une implantation 
de DAI n’était plus indiquée [7].

Aperçu des indications actuelles
En Suisse, l’indication de l’utilisation d’un GDP fait 
 actuellement l’objet d’évaluations. Des données «en 
vie réelle» provenant d’Allemagne ont déjà été publiées 
et ont été résumées sous forme de graphique dans la 
 figure 4.
L’utilisation du GDP chez les patients avec syncope 
d’origine indéterminée constitue une indication rare 
et peu étudiée. Lorsque les syncopes sont évaluées 
comme étant probablement rythmogènes mais qu’une 
stratification supplémentaire du risque est nécessaire 
(échocardiographie, angiographie coronarienne, test à 
la flécaïnide, etc.), cette procédure peut également se 
 dérouler en ambulatoire moyennant le port d’un GDP. 
Dans ce cas, l’enregistrement ECG continu constitue un 
avantage, comme avec l’utilisation d’un Holter.

Coûts

Le GDP n’est pas vendu par l’entreprise, mais seule
ment loué. D’après la liste des moyens et appareils, l’in
demnité journalière maximale pour un GDP est de 
124 CHF (soit 3720 CHF/mois). Cette somme comprend 
la formation et le service de 24 h/24 pour l’appareil. De
puis le 1er janvier 2018, l’autorisation est valable pour 
un maximum de 30 jours. Une prolongation peut être 
obtenue sur justification et avec l’octroi préalable de la 
garantie de prise en charge des coûts par l’assureur.

Perspective

Il a déjà pu être montré que le GDP offre une protection 
contre la mort cardiaque subite en cas d’arythmies ma
lignes. Comme pour un DAI, au cours des prochaines 
années, une stratification des risques la plus personna
lisée possible sera essentielle pour les indications du 
GDP. La sélection correcte des patients est centrale. Les 
résultats d’études randomisées en cours nous aideront 
à surmonter ces obstacles.
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L’essentiel pour la pratique

• Le gilet défibrillateur portable (GDP) sert de protection temporaire contre 

la mort cardiaque subite chez les patients à risque accru de mort cardiaque 

subite.

• Les recommandations européennes actuelles reconnaissent le bénéfice 

potentiel du GDP et le préconisent dans certains scénarios cliniques.

Figure 4: Indications du gilet défibrillateur portable (GDP) en Allemagne (modifié d’après [8]). 

Abréviations: CMD: cardiomyopathie dilatée, CMI: cardiomyopathie ischémique, 

CMNI: cardiomyopathie non ischémique, DAI: défibrillateur automatique implantable, 

TC: transplantation cardiaque, IC: insuffisance cardiaque.

n  CMD

n  CMI

n  CMNI

n  Explantation DAI

n  Myocardite

n  Maladie génétique

n  TC

n  IC

36,7%

26,9%

12,2%

11,9%

9,8%

1,4%
0,7%

0,4%

SWISS MEDICAL FORUM – FORUM MÉDICAL SUISSE 2018;18(24):509–512

ARTICLE DE REVUE 512

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission. See: http://emh.ch/en/services/permissions.html


